
PULPDENT ®  
DenTASTIC ® UNO™  
Jednoskładnikowy światłoutwardzalny system łączący  

DenTASTIC ® UNO™ DUO™  
Uproszczony podwójnie wiążący system łączący 
 
OPIS PRODUKTU  
Dentystyczny system wiążący 5 generacji z możliwością jednoskładnikowego utwardzania światłem i 

dwuskładnikowego podwójnego utwardzania 

WSKAZANIA 
System wiążący do stosowania ze stomatologicznymi materiałami kompozytowymi światłoutwardzalnymi, 

samoutwardzalnymi i podwójnie utwardzalnymi 

PRZECIWWSKAZANIA 
Nie stosować bezpośrednio na miazgę zęba. 
 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
UNO: Bezpośrednie wiązanie kompozytu światłoutwardzalnego do zębiny/szkliwa, porcelany, metalu i wcześniej 
utwardzonych kompozytów 

1. Przygotować powierzchnie do nałożenia systemu wiążącego 
 

a.  Ząb: Odizoluj, oczyść i przygotuj ząb do założenia wypełnienia. Załóż podkład chroniący miazgę, jeśli jest to 

wskazane. 

        b. Porcelana: W razie potrzeby usuń luźną porcelanę i zukośnij jej brzegi. 

        c. Metal: Wypiaskować metalową powierzchnię lub lekko zmatowić wiertłem diamentowym. Wypiaskowana 

powierzchnia stopów metali zapewnia doskonałe rezultaty. Opłucz i osusz. 

        d. Wcześniej utwardzony kompozyt: lekko zmatowić starą powierzchnię kompozytu wiertłem diamentowym. 

2. Wytrawianie 
a. ZĘBINA: Wytraw zębinę przez 15sek. natomiast szkliwo przez 20 sek. używając wytrawiacza kw. 

fosforowego Etch-Rite 38%. Spłucz wodą. Pozostaw zębinę lekko wilgotną. 
b. PORCELANA: Wytraw porcelanę wytrawiaczem kwasem Fluorowodorowym 9,6% do porcelany 

Porcelain Etch Gel przez 60 sek. lub postępuj zgodnie z instrukcją producenta porcelany. Załóż 
koferdam wewnątrz-ustny. Spłucz dobrze wodą i wysusz dokładnie. Utrzymuj suchą 
powierzchnię. Zaaplikuj Silan na wytrawioną powierzchnię porcelany i osusz powietrzem wolnym 
od oleju.   

c. KOMPOZYT: Wytraw stary kompozyt używając wytrawiacza kwasu Fosforowego Etch-Rite 38% 
przez 15 sek. Spłucz I osusz.  

3. Zaaplikuj dwie krople systemu wiążącego DenTASTIC UNO™ do dołka miseczki dozującej. 
a. W przypadku zębów nałóż pierwszą warstwę systemu wiążącego, delikatnie przedmuchaj 

powietrzem przez 5-10 sekund, aby usunąć rozpuszczalnik, a następnie nałóż drugą warstwę 

systemu i ponownie przedmuchaj powietrzem aby usunąć rozpuszczalnik, ale nie rozcieńczaj 

zbytnio warstwy bondu. Bond zgęstnieje w miarę parowania rozpuszczalnika. Utrzymuj grubą 

warstwę bondu na powierzchni zębiny. 

b. W przypadku porcelany, metalu i starego kompozytu nałożyć jedną obfitą warstwę systemu 
wiążącego na powierzchnię porcelany. Rozpuszczalnik usuwać delikatnym strumieniem 
powietrza, ale nie rozcieńczać warstwy kleju. Klej zgęstnieje w miarę wysychania rozpuszczalnika. 

4. Utwardź światłem system UNO przez 10 sek. 



5. Nałóż kompozyt i utwardź światłem. 
 
UNO + DUO: Wszystkie procedury samoutwardzania i podwójnego utwardzania / uzupełnienia pośrednie / 
klejenie do materiałów kompozytowych oraz do odbudowy rdzenia zęba 
PROPORCJE MIESZANIA: Dwie krople UNO, jedna kropla DUO  

1. Odizoluj, oczyść i przygotuj ząb pod wypełnienie. Załóż podkład chroniący miazgę jeśli jest to wskazane. 

    2. Przygotować powierzchnię uzupełnienia do wiązania przez jej zmatowienie 

        a. Powierzchnie metalowe mikrowytrawić lub lekko zmatowić drobnym wiertłem diamentowym, spłukać i 

osuszyć. 

        b. Porcelanę należy wytrawić za pomocą żelu Pulpdent Porcelain Etch Gel, całkowicie wysuszyć i nałożyć 

preparat Pulpdent Silane Bond Enhancer. 

        c. W przypadku starszych wypełnień z utwardzonej żywicy kompozytowej nałożyć żel wytrawiający z kwasem 

fosforowym na 15 sekund, spłukać i wysuszyć. 

    3. Wytrawić zębinę 15 sekund i szkliwo 20 sekund za pomocą Etch-Rite 38% żel kwasu fosforowego. Całkowicie 

spłucz. Pozostaw zębinę lekko wilgotną. 

    4. Aby uzyskać zdolność podwójnego utwardzania, umieść dwie krople UNO i jedną kroplę DUO lub ich 

wielokrotność w dołku miseczki do mieszania. 

    5. W przypadku uzupełnień bezpośrednich z kompozytów samoutwardzalnych lub podwójnie utwardzalnych, 

nałożyć 2-3 warstwy UNO-DUO na wilgotną zębinę i szkliwo, odczekując 5 sekund między warstwami, aby 

umożliwić odparowanie rozpuszczalnika. Po ostatniej warstwie przedmuchać czystym, powietrzem w celu 

usunięcia rozpuszczalnika. Powierzchnia powinna wyglądać na błyszczącą, jeśli nie jest, to nałóż dodatkową 

warstwę, aż zrobi się ona błyszcząca. Utwardzić światłem UNO-DUO przez 10 sekund. 

    6. W przypadku uzupełnień pośrednich i kompozytowych materiałów do odbudowy rdzenia nałożyć jedną 

warstwę UNO-DUO na powierzchnię zęba, rozdmuchać usuwając rozpuszczalnik powietrzem i utwardzić światłem 

przez 10 sekund. Drugą warstwę UNO-DUO nałożyć na ząb oraz na wewnętrzną powierzchnię uzupełnienia 

pośredniego. Usunąć rozpuszczalnik powietrzem. Nie utwardzaj żadnej z tych warstw. 

    7. Przystąpić do cementowania uzupełnienia pośredniego lub dokończyć odbudowę zrębu, postępując zgodnie z 

instrukcjami dla używanego cementu żywicznego lub materiału do odbudowy zrębu zęba. Pod uzupełnieniem 

protetycznym czas wiązania UNO-DUO w warunkach beztlenowych wynosi 20-30 sekund. W obecności powietrza 

czas pracy wynosi 3 minuty. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Nieutwardzony materiał w kontakcie może powodować podrażnienie oczu lub skóry w kontakcie. Stomatolodzy 
powinni nosić okulary ochronne i rękawice chirurgiczne. Nie przekraczaj zalecanego przez producenta czasu 
utwardzania używanej lampy. 


