
PULPDENT®
Silane Bond Enhancer

OPIS WYROBU 
SILAN firmy PULPDENT  jest jednoskładnikowym materiałem stosowanym dla zwiększenia siły wiązania 
pomiędzy żywicą organiczną a porcelaną. By osiągnąć pożądany rezultat, wytrawiona powierzchnia 
porcelany musi być całkowicie sucha i wolna od pozostałości wilgoci przed aplikacją silanu. 

WSKAZANIA
Do użytku na wytrawionych i osuszonych powierzchniach porcelany przed użyciem żywicy organicznej. 

PRZECIWWSKAZANIA
Nie nakładać na wilgotne powierzchnie porcelany. 

INSTRUKCJA UŻYCIA
1. Przestrzegaj zapisów instrukcji dla wytrawiacza do porcelany Porcelain Etch Gel, wytraw powierzchnię
porcelany. Opłucz i osusz.
2. Zastosuj środek osuszający Pulpdent Dry-Rite™ na wytrawione powierzchnie w celu upewnienia się że 
są one kompletnie suche. Pozostałości wilgoci będą niekorzystnie wpływać na wiązanie.  
3. Nałóż końcówkę o średnicy 22ga na strzykawkę silanu i nakładaj Pulpdent Silane Bond na 
powierzchnie porcelany. Pozwól na wyschnięcie. Można zastosować delikatny strumień 
niezanieczyszczonego powietrza w celu przyspieszenia wysychania. Skieruj strumień w kierunku lusterka 
stomatologicznego w celu sprawdzenia strumienia powietrza pod kątem zanieczyszczenia np. olejem. 
Strzykawkę należy zamknąć za pomocą nakrętki natychmiast po użyciu. Jeśli na lusterku pojawią się 
kropelki oleju, lub wody, nie używaj tego powietrza przy tej procedurze.
4. Utrzymuj czyste i suche pole zabiegowe. Nałóż następnie niewypełnioną żywicę Unfilled Resin 
Bonding Agent i użyj swój preferowany materiał kompozytowy do odbudowy lub cement żywiczny. 

Uwaga: Używaj jednorazowych rękawów ochronnych/osłonek na dyspensery wielokrotnego użycia przy 
użyciu u każdego pacjenta. W celu uzyskania dodatkowych informacji, wejdź na: 
https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices

https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices

